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[PEIMET : Jlonarha nojawsema 3a jaBHy Habaky noGapa — jaHa HaGaBka MeauumHcke onpeme JHMB
11/2016 ~ mocrynky jaBHe HabaBke Mane BpeIHOCTH MO Mo3uBy ofjasmeHom Ha [loprany JH , Ioprany
Cnyx0eHor riacHHKa W HHTEPHET CTPaHMIIM Hapyyuola

CxomHo wunaHy 63. 3akoHa o jaBaum HaGaskama (,,Cn. Inacauk PCY, Gp. 124/12, 14/15 u 68/15) y
AajbeM TEKCTY : 3aKOH , I0CTaB/baMO OArOBOpE Ha IOCTABJ/bEHA IMMTalma Yy MOCTYNKY jaBHE HaGaBKe
majie BpeaHOCTH aobapa - HabGaBka MeauuMHCKe omnpeme , mapTHja 1: jexan mMoayJapHH MOHHTOp 32
npaheme BHTANHMX (PyHKUHja ca kanHomerpujom, JHMB 11/2016

Pitanje br. 1:

Minimalne tehnicke karakteristike po zahtevu narucioca:

~Monitor mora da poseduje mogucnost dodatne (opcione) nadogradnje putem plug and play

modula:

Merenje C.O. i hemodinamskih parametara (PICCO)

Molimo Vas da nam ovim putem napiSete kada ste Vi kao naru¢ilac i klinika za

stomatologiju. od svog osnivanja. imali pacijenta kome ste merili Hemodinamske (PICCOQ)

parametre kao i ime doktora koji je na klinici za stomatologiju obucen za rad sa
hemodinamskim (PICCO) parametrima.

Naime opste je poznato da PICCO merenja u zemlji vrsi samo ustanove tercijalnog nivou

zdravsivene zaStite i to uglavnom instituti za kardiovaskularne bolesti (IKVB Sremska

Kamenica. IKVB Dedinje). Takode je poznato da u Nisu na klinici za kardioloske bolesti se

ne vrse PICCO merenja. lz svega ovog ostaje nejasno kako je Vama kao Klinici za

stomatologiju. potrebno merenje PICCO parametara. Ovaj zahtev Vas kao narucioca je

diskriminisaju¢i 1 celokupan opis modularnog monitora je pisan prema proizvodacu

MINDRAY 1 njegovom zastupniku Profesional Medic iz Ritopeka.

Molimo Vas da razmislite da li Vam j¢ stvarno potrebna ,moguénost® hemodinamskih

parametara (PICCO). 1 skrecemo Vam paznju da prilikom isporuke dobara necete dobiti

PICCO modul. ve¢ samo mogucnost da nckada u buduénosti nadogradite monior PICCO

modulom.

Takode ostaje nejasno iz kog razloga ako ved imate lekare koje su obuéeni za merenje

PICCO parametara zahtevate da korisnicki softver bude na srpskom jeziku. a poznato je da je

obuka za merenje hemodinamskih PICCO parametara veoma slozena 1 da se njen veliki deo

obavlja na engleskom jeziku.

OJITOBOP : KnuHuKa 3a cromarosiordjy Huul Kao Hapyuunal je TeXHWYKUM KapakTepHCTHKama jacHO
neuHMaNa  TEXHWUKE KapaTKTePUCTHKE MOHMTOpa Yy CKlIaly ca CBOjuM rnotpebama , a To je
BHCOKOKBAJIMTCTHH MOHHMTOp Ca MOl'ynHOLth JIaKe Ka.CHl"Ije Hagorpaamme..
Buie l'lOHyna‘{a MOXKE J[a UCIIYHH TpaxKE€HE KapaKTCpUCTHKE , TakKO Jda HE [IOCTOjPI OrpaHHHCHE
KOHKypeHUMje.Hapyunnal octaje npu TpaxKeHOj KapaKTepHCTHLIH.
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